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Roteiro de Inspeção para UTI e Enfermarias de COVID-19 
Razão Social: 

CNPJ: Nº do Processo:  

Representante Legal: Profissão:  

NT 69/20, ANVISA; NT 141/20, ANVISA; NT 04/20, ANVISA; RDC 07/10, ANVISA; Portaria Nº 1.514/20, MS 
Infraestrutura Física Sim Não Observação 

1. Trata-se de um estabelecimento já existente?    

2. Trata-se de hospital de campanha?    

3. Os leitos de suporte ventilatório foram adaptados em enfermarias 
anteriormente constituídas? 

   

4. Os leitos clínicos foram instalados em enfermarias preexistentes?    

1. Dispõe de setor de triagem dos pacientes compatível com a demanda 
prevista, contendo sistema de climatização ou ventilação natural e 
dispensador de solução alcóolica? (NT 141/20) 

   

2. Dispõe de vestiário de acesso à unidade para os profissionais? (dotado 
de lavatório contendo dispensadores de sabonete líquido, papel 
toalha, solução alcóolica e lixeira com tampa acionada por pedal)? 
(anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

3. Dispõe de sala de paramentação para os profissionais dotada de 
lavatórios abastecidos, espelho, sistema de climatização ou ventilação 
natural? (anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

4. Dispõe de banheiros para os profissionais? (NT 69/20 e NT 141/20)    

5. Não há cruzamento no fluxo de circulação de pessoas entre os setores 
destinados ao atendimento dos pacientes com COVID-19 e os demais 
ambientes do estabelecimento? (NT 141/20) 

   

6. As enfermarias de leitos clínicos dispõem de: distanciamento seguro 
entre os leitos, ventilação natural ou sistema de climatização, ponto 
de oxigênio, dispensadores de sabonete líquido, papel toalha, solução 
alcóolica e lixeira com tampa acionada por pedal)? (Anexo I da NT 
69/20, NT 141/20 

   

7. Os postos de enfermagem são providos de dispensadores de sabonete 
líquido, papel toalha e solução alcóolica, além de lixeira com tampa 
acionada por pedal? (NT 141/20) 

   

8.   Dispõe de sala de serviços compatível com a demanda, dotada de pia 
ou lavatório provido de dispensadores de sabonete líquido, papel 
toalha, solução alcóolica e lixeira com tampa acionada por pedal? 
(NT 141/20) 

   

9. Dispõe de área de acolhimento de paciente compatível com a 
demanda prevista, contendo sistema de climatização ou ventilação 
natural e dispensador de solução alcóolica? (NT 141/20) 

   

10. Dispõe de sala de guarda de amostras biológicas compatível com a 
demanda, dispondo de dispensador de solução alcóolica, condições de 
armazenamento das amostras e sistema de climatização? (anexo da 
NT 69/20, NT 141/20). 

   

11. Dispõe de copa com área compatível com a demanda e bancada com 
pia? (anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

12. Dispõe de banheiros para os pacientes? (anexo da NT 69/20, NT 
141/20) 

   

13. Dispõe de   Depósito   de   Material   de   Limpeza   (DML),   contendo 
dispensador de solução alcóolica? (anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

14. Dispõe de sala de utilidades/expurgo contendo pia provida de    
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dispensadores de sabonete líquido e papel toalha e lixeira com tampa 
acionada por pedal? (anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

15. Dispõe de rouparia limpa compatível com a demanda prevista? 
(NT 141/20) 

   

16. Dispõe de   rouparia   suja   compatível   com   a   demanda   prevista, 
contendo sistema de climatização ou ventilação natural? (NT 141/20) 

   

17. Dispõe de sala de desparamentação dotada de lavatórios abastecidos, 
espelho, sistema de climatização ou ventilação natural? (anexo da NT 
69/20, NT 141/20) 

   

18. Dispõe de farmácia satélite compatível com a demanda, provida de 
lavatório abastecido com dispensadores de sabonete líquido, papel 
toalha e solução alcóolica e sistema de climatização? (NT 141/20) 

   

19. Dispõe de área de desembarque de pacientes de acordo com a 
unidade requerente? (NT 141/20) 

   

20. Dispõe de equipamento de geração alternativa de energia? 
(NT 141/20) 

   

21. Dispõe de central de gases? (NT 141/20)    

22. Dispõe de   serviço   de   apoio   diagnóstico   (pode   ser   próprio   ou 
terceirizado? (NT 141/20) 

   

23. Dispõe de área de estar de funcionários, podendo dispor de banheiro? 
(anexo da NT 69/20, NT 141/20) 

   

24. Dispõe de lixeira externa, contendo áreas separadas para segregar os 
resíduos comuns e infectantes, ralo escamoteável, canaleta de 
escoamento e ponto de água? (NT 141/20) 

   

Serviço de Apoio Funcional Sim Não Observação 

25. Dispõe de lavanderia própria? (NT 141/20)    

26. A lavanderia é terceirizada? (NT 141/20)    

27. Dispõe de Centro de Material e Esterilização? (NT 141/20)    

28. A esterilização é realizada de forma terceirizada? (NT 141/20)    

Biossegurança Sim Não Observação 

29. Os profissionais fazem uso de vestimentas exclusivas disponibilizadas 
pela instituição? (NT 04/20) 

   

30. Os profissionais fazem uso dos EPIs adequados (avental de mangas 
longas, luvas descartáveis, óculos de proteção ou protetor facial, 
máscara N95/PFF2 ou equivalente)? (NT 04/20) 

   

31. Dispõe de dispensadores de preparação alcoólica a 70%, pias e 
lavatórios providos de sabonete líquido, papel toalha e lixeira com 
tampa acionada por pedal? (NT 04/20) 

   

Leitos de Suporte Ventilatório Sim Não Observação 

32. Trata-se de uma unidade de isolamento respiratório com pressão 
negativa (preferencialmente) e filtro HEPA? (NT 04/20, NT 141/20) 

   

33. Ou trata-se de quartos com portas fechadas e janelas, 
preferencialmente, abertas? (NT 04/20, NT 141/20) 

   

34. Cada leito é do tipo cama hospitalar com ajuste de posição, grades 
laterais e rodízios? (RDC 07/10, art. 57, inc. II) 

   

35. Cada leito dispõe de ambú e máscara facial, preferencialmente com 
reservatório? (NT 04/10) 

   

36. Cada leito dispõe de estetoscópio e termômetro? (RDC 07/10, art. 57, 
inc. III e VIII) 

   

37. Cada leito dispõe de conjunto para nebulização ou sistema de 
aspiração fechado ou aerocâmara retrátil? (RDC 07/10, art. 57, inc. IV) 

   

38. Cada leito dispõe de bombas de infusão? (RDC 07/10, art. 57, inc. V)    

39. Cada leito dispõe de monitor multiparâmetro? (RDC 07/10, art. 57, 
inc. VII) 
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40. Dispõe dos medicamentos e materiais de emergência? (RDC 07/10, 
art. 58, inc. XXV) 

   

41. Dispõe de ventilador pulmonar com circuitos completos e filtros 
expiratórios? (RDC 07/10, art. 58, inc. XII) 

   

42. Dispõe de desfibrilador cardíaco? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXVI)    

43. Dispõe de eletrocardiógrafo? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXIV)    

44. Dispõe de cuffômetro? (RDC 07/10, art. 58, inc. IX)    

45. Dispõe de capnógrafo? (RDC 07/10, art. 58, inc. XI)    

46. Dispõe de negatoscópio? (RDC 07/10, art. 58, inc. V)    

47. Dispõe de máscara facial para diferentes concentrações de O2? (RDC 
07/10, art. 58, inc. VI) 

   

48. Dispõe materiais para aspiração traqueal em sistemas fechado, 
preferencialmente? (RDC 07/10, art. 58, inc. VII) 

   

49. Dispõe aspirador a vácuo? (RDC 07/10, art. 58, inc. VIII)    

50. Dispõe de kit para drenagem torácica em sistema fechado? (RDC 
07/10, art. 58, inc. XV) 

   

51. Dispõe de materiais para punção lombar? (RDC 07/10, art. 58, inc. 
XXII) 

   

52. Dispõe de materiais para traqueostomia? (RDC 07/10, art. 58, inc. XVI)    

53. Dispõe de foco cirúrgico portátil? (RDC 07/10, art. 58, inc. XVII)    

54. Dispõe de materiais para acesso venoso profundo? (RDC 07/10, art. 
58, inc. XVIII) 

   

55. Dispõe de materiais para monitorização de PVC? (RDC 07/10, art. 58, 
inc. XX) 

   

56. Dispõe de equipamento específico para uso hospitalar para aferição 
de glicemia capilar? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXVIII) 

   

57. Dispõe de materiais para curativos? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXIX)    

58. Dispõe de materiais para cateterismo vesical de demora em sistema 
fechado? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXX) 

   

59. Dispõe de poltrona com revestimento impermeável, destinada à 
assistência ao paciente? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXXII) 

   

60. Dispõe de maca para transporte com grades laterais, suporte de soro 
e suporte de cilindro de oxigênio? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXXIII) 

   

61. Dispõe de ventilador mecânico de transporte com bateria? (RDC 
07/10, art. 58, inc. XXXV) 

   

62. Dispõe de cilindro transportável de oxigênio? (RDC 07/10, art. 58, inc. 
XXXVII) 

   

63. Dispõe de relógios e calendários? (RDC 07/10, art. 58, inc. XXXVIII)    

64. Dispõe de refrigerador exclusivo para guarda de medicamentos, com 
monitorização e registro de temperatura? (RDC 07/10, art. 58, inc. 
XXXIX) 
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