PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE .
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE “ hibacis
GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA Unico

' de Saude

Roteiro de Inspecéo para Clinica de Odontologia

Razdo Social:

Endereco:

CNPJ:

Representante Legal:

Profissdo: ‘Data:

RDC N263, de 25 de Novembro 2011/ANVISA; RDC 50 de 21 de Fevereiro de 2002/ANVISA;
RDC N2 15, de 15 de Margo de 2012/ANVISA

CondigGes Higiénico-Sanitarias Sim | Nao Observagées

1. InstalagGes fisicas internas e externas em adequadas
condicbes de limpeza, conservagao,conforto,
seguranca e organizagao?

2. Piso, parede e teto se encontram integros e semfocos de
insalubridade?

3. Equipamentos, mobilidarios e bancadas de apoio se
encontram integros e limpos?

4. Os mobiliarios almofadados sdo revestidos por material
impermedvel?

5. Aparelhos de ar condicionado estdo bom estado de
conservagao e limpeza?

Infraestrutura Fisica Sim | Nao Observagoes

6. A disposicdo dos mobilidrios, materiais e de
equipamentos ndo compromete o fluxo
circulagdo e o desenvolvimento das atividades?

7. O servico de saude é dotado de iluminacdo e ventilacdo
compativeis com o desenvolvimento das
atividades?

8. Todas as portas de acesso dispéem de identificacdoexterna?

9. As instalagBes sanitarias ndo possuem comunica¢do com a
area de procedimentos odontoldgicos ou area
de processamento?

10. Dispde de instalagdes elétricas embutidas e em n2suficiente
para a demanda de equipamentos?(proibir
o0 uso de benjamin, gambiarra, extensdo elétrica)

11. Os ralos sao do tipo escamotedveis?

12. DispOe de acessibilidade para as pessoas com mobilidade
fisica reduzida nos acessos internos e externos a edificacgao,
incluindo rampas, elevadores ou plataformas mecanicas e
WC adaptado? (desconsiderar tal exigéncia se o ano de
construgdo do imaovel for antes de2000)

Sala de Procedimentos Sim | Nao Observagoes

13. DispOe apenas dos materiais necessarios para o
atendimento da demanda?(proibir a presenca demateriais
diversos e em desuso)
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14.

Piso, parede e teto se encontram integros e
revestidos por material liso, monolitico e de facil
limpeza?(proibir o uso texturas em parede)

15.

Dispde de pia ou lavatério provido de dispensadores
de sabao liquido, papel toalha e torneira com
fechamento sem o contato das maos?

16.

Dispde de EPI em n? suficiente e compativel com as
atividades desenvolvidas? (mdscara, luvas
descartdveis, touca, sapatos fechados, oculos de
protecdo ou protetor facial)

17.

Os materiais e equipamentos apresentam perfeito
estado de conservagdo e limpeza?

18.

A cuspideira ndo apresenta vazamento e dispde de
agua corrente?

19.

A alca do foco, canetas odontoldgicas, seringa
triplice, encosto, puxadores da mesa auxiliar e
bracos da cadeira odontolégica estdo protegidos?
(esta protecdo deverd ser trocada a cada
atendimento)

20.

As pontas do sugador de saliva sdo descartaveis?

21.

Dispde de instrumentais odontolégicos em n?
suficiente para o atendimento da demanda e em
perfeito estado de conservagdo? (observar se hd
presenga de oxidagdo)

22.

Os medicamentos e produtos correlatos estdo
dentro do prazo de validade e acondicionados de
forma correta?

23.

O servico dispde de refrigerador para a guarda dos

medicamentos termoldbeis?

23.1. Este refrigerador é de uso exclusivo e
provido de termdmetro e mapa para controle e
registro da temperatura?

24.

O servico dispGe de analgésico sem vasoconstritor?

25.

As pissetas dispoem de identificagcdo, tampas de

vedacdo, data do envase e validade?

25.1. S3o submetidas, no minimo, ao processo de
limpeza semanal?

26.

Ha presenca de lixeiras com tampa acionada por

pedal para o descarte dos residuos de servigos de

saude?

26.1. Estdo devidamente identificadas e com os
sacos plasticos corretos?

27.

DispOe de recipiente apropriado para o descarte dos
perfurocortantes?
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27.1. A capacidade deste recipiente é respeitada?
(ndo poderd ultrapassar 2/3 do seu limite)

27.2. Este recipiente esta acondicionado
corretamente? (longe de drea molhada, ndo
pode estar diretamente no chdo).

28.

Dispde de frasco plastico com tampa para o descarte
dos residuos de amalgama? (Coletar os residuos de
amdlgama em recipiente dotado de boca larga e de
material inquebrdvel. Deixar uma ldmina de dgua
sobre o residuo. Manter o recipiente hermeticamente
fechado e em local de baixa temperatura, isento de
luz solar direta).

29.

Os profissionais ndo realizam a guarda e o consumo
de alimentos na sala de procedimentos
odontoldgicos?

Radiologia Odontoldgica Sim

Observagoes

30.

O servico dispde de equipamento de RX?
30.1. O mesmo estd em bom estado de
conservagao?

31.

Possui simbolo internacional de radiacdo ionizante
na face exterior da porta de acesso?

32.

(o levantamento radiométrico deverd ser realizado a cada
04 anos ou sempre que houver mudang¢a na posigdo de
instalagdo do aparelho de RX)

Foi realizado levantamento radiométrico da sala que

dispde de equipamento de RX?

32.1. Apresentar copia deste laudo;

32.2. Notificar o cumprimento das recomendagdes
descritas neste laudo.

33.

Existe quadro de orientagdo de prote¢ao radioldgica
para pacientes e acompanhantes?(observar se estd
afixado de forma visivel)

34,

Dispde de vestimentas de prote¢do individual?
(avental plumbifero e protetor de tiredide)
34.1. Apresentam-se integros?

35.

A camara escura portatil se apresenta em bom
estado de conservagao?

36.

O servico descarta corretamente os reveladores
qguimicos? (analisar o PGRSS, solicitar copia do
contrato com a empresa responsdvel pelo seu
recolhimento)

Processamento dos Artigos Sim

Observagoes

37.

O servico dispboe de normas e rotinas escritas do
processamento dos artigos e superficies?
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37.1. Estdo disponiveis para a consulta da equipe
nos postos de trabalho?

38. O processamento dos artigos é realizado no CME e
segue um fluxo direcionado da area limpa para a
suja? (o CME deve dispor de drea limpa, drea suja e
drea de armazenamento e distribuicdo).

39. Os artigos nao criticos, semi-criticos e criticos sdo
submetidos ao processo de limpeza?

40. A limpeza é realizada imediatamente apds o uso do
artigo?

41. E utilizado detergente enzimatico?

41.1. Possui registro junto a ANVISA? (detergentes
enzimdtico fabricados até 12/13 ndo possuem
registro, mas poderdo ser utilizados até a data
limite da validade. Os demais ja devem dispor do
registro)

41.2. S3o seguidas as orientagdes do fabricante no
que se refere a diluicdo, tempo de imersdo e
validade da solucdo apés a diluicao?

42. A limpeza dos artigos é realizada através de friccao
com produtos ndo abrasivos, que ndo liberam
particulas e em imersdo completa de solug¢do aquosa
potavel de detergente enzimatico?

42.1. E utilizado recipiente pldstico com tampa e
paredes rigidas para imersdao completa dos
artigos, contendo etiqueta de identificacdo da
solugdo, data de ativagdo e validade?

43. Os artigos que possuem mais de uma parte sdo
desmontados, assim como as pingas e as tesouras
sdo abertas antes da realizacdo da limpeza e
esterilizagdo?

44. O servico realiza inspegao visual da limpeza por meio
de lentes intensificadoras de imagem de no minimo
08 vezes?

45, E realizado enxague dos artigos em agua potével e
corrente, apds a limpeza e a desinfec¢do?

46. A secagem é realizada através de secadora, lavadora
termodesinfetadora, ar comprimido medicinal sob
pressao, gas inerte ou ar filtrado seco e isento de
dleo?

47. Os artigos semi-criticos sdo submetidos a
desinfecc¢do ou esterilizagdo?

48. Caso o servico realize desinfeccdo quimica, a CME
dispGe de uma sala exclusiva para este fim? (a sala
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de desinfecgdo deve dispor de exaustor mecdnico,
climatiza¢do e bancada com duas cubas).

49. A desinfecgdo é realizada através de imersao total do
artigo em solucdo saneante de acordo com as
orientagdes do fabricante e monitorizagao dos
parametros no minimo uma vez ao dia
(concentracdo, pH e outros)?

49.1. E utilizado recipiente pldstico com tampa e
paredes rigidas para imersdao completa dos
artigos, contendo etiqueta de identificacdo do
saneante, data de ativacdo e validade?

50. Sao realizados o enxague e secagem dos artigos,
apos a desinfeccdo?

51. Apds a desinfeccdo, os artigos semi-criticos sdo
embalados individualmente, apondo-lhes etiquetas
contendo data do processamento e validade?
(observar também os alicates de corte distal e
moldeiras)

52. O tipo de invélucro utilizado é compativel com o
equipamento de esterilizacdo? (é proibido o uso de
papel kraft, papel aluminio, caixas metdlicas
fechadas e outros improvisos de embalagens)

Autoclave: Campo de tecido de algoddo duplo integro e sem
cerziduras;, papel grau cirdrgico, papel crepado, manta de
tecido ndo-tecido, tyvec.

53. Os invdlucros possuem registro junto a ANVISA?
(papel Kraft ndo possui registro)

54. Os invélucros descartaveis ndo sdo reutilizados?

55. A selagem de embalagens tipo envelope é por
termoseladora ou conforme orientagdo do
fabricante, deixando-se uma borda para facilitar a
abertura asséptica do pacote?

56. Os pacotes esterilizados dispoem de rotulagem
completa (nome do artigo, tipo e data do
processamento, lote, validade assinatura do
responsavel)?

57. Os instrumentais sdo processados por kits de
atendimento de pacientes? (observar também as
brocas odontoldgicas)

58. O servico ndo processa artigos de uso Unico
estabelecidos na RE n2. 2.605, de 11 de agosto de
2006, da ANVISA, assim como artigos que tragam na
sua rotulagem o termo “PROIBIDO PROCESSAR”,
conforme RE n2. 2.606, de 11/08/06, ANVISA?
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59. Todos os artigos criticos sdo esterilizados? (proibida
a esterilizacGo quimica liquida por imersdo, estufa,
ebulidores, equipamento ultravioleta, formaldeido ou
paraformaldeido de forma isolada).

60. Qual o tipo de equipamento de esterilizacdao?

61. O equipamento de esterilizagdo estd instalado em
local adequado? (ndo pode estar dentro de armdrios,
nem em locais de fluxo de circula¢do,; devendo ser
mantido em bancada de aproximadamente 0,90m).

62. A disposicao dos pacotes no interior da autoclave
ndo ultrapassa 2/3 de sua capacidade total e ndo se
encosta as laterais do equipamento?

63. Os artigos embalados em papel grau cirdrgico sdo
colocados no interior da autoclave com a face de
papel voltada para baixo?

64. Os artigos processados estdo dentro do prazo de
validade?

65. E utilizada fita zebrada ou o préprio indicador
presente na embalagem em todos os pacotes a
serem esterilizados em autoclaves?

66. E realizado teste de Bowie Dick diariamente no
primeiro ciclo do dia da autoclave?

66.1. Apresentar documentagdo comprobatoria.

67. E realizado monitoramento quimico da esterilizacio
com integradores classe 5 ou 6? (monitoramento de
cada carga em pacote desafio)

68. E realizado monitoramento bioldgico didrio da
esterilizacdo?

68.1. Apresentar os registros deste monitoramento.

69. Os artigos processados estdo acondicionados em
local adequado? (arsenal em cestos aramados, local
limpo, livre de umidade, protegido de luz solar
direta).

70. Os pacotes estéreis estdo integros, livres de
amassamentos, manchas e manuseio desnecessario?

71. O transporte interno dos pacotes processados é
realizado corretamente? (em recipientes fechados e
em condi¢bes que garantam a integridade e a
esterilidade dos artigos)

Compressor Odontolégico Sim | Nao Observcoes

72. Ha captacdo externa de ar no local de instalagdo do
compressor odontolégico? (ndo se pode instalar o
compressor odontoldgico dentro de WCs)

72.1. Caso esteja instalado dentro da darea de
atendimento, ha protecdo acustica?
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72.2. Caso esteja instalado em area externa, o
local dispOe de grade de protecao, fiacdo elétrica
embutida e tela milimétrica?

73. O compressor odontolégico se encontra em bom
estado de conservagao?

Ambientes de Apoio Sim | Nao Observagoes

74. O servico dispde de DML? (Deve ser provido de
armdrios ou prateleiras para guarda de materiais,
dispensadores de sabdo liquido e papel toalha,
cabides para vassouras, rodos e pds).

75. O servico dispde de recepgdo e WC?

76. O servico dispde de lixeira externa? (Deverd ser
telada, possuir identificacdo externa para residuos
infectantes e comuns, dreas separadas para
segregacgdo dos residuos comuns e infectantes, ralo,
ponto de dgua)

Documentagdo Técnica Necessdria Sim | Nao Observagoes

77. Projeto arquiteténico com layout atualizado (02
conjuntos), em se tratando de licencga sanitaria inicial
ou caso tenha ocorrido alteracdes (reforma,
ampliacdo) na infraestrutura fisica.

76.1. Projeto arquitetonico com layout atualizado da

CME, em conformidade com a RDC 15/12, ANVISA,

mesmo que seja renovagdo da licenca sanitdria.

(Desconsiderar esta exigéncia caso a planta do CME

jd tenha sido analisada pelo SEA)

78. Memorial descritivo das atividades realizadas por
ambientes

79. Termo de Responsabilidade Técnica

80. Certificado de regularidade técnica emitido pelo
conselho de classe

81. Relagdo nominal de RH, com os respectivos n2 dos
conselhos, quando couber.

82. Normas e rotinas de limpeza, desinfecgdo e
esterilizacdo de artigos e superficies

83. Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Saude

84. ASO e cartdes de vacinas dos profissionais

85. Cdpia do laudo colimétrico da agua

86. Copia do certificado de dedetizacdo e controle de
pragas

87. Cdpia do relatério do levantamento radiométrico,
€aso o servigo possua equipamento de RX

88. Atestado de regularidade do corpo de bombeiros
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89. Cdpias dos contratos terceirizados

90. Cépia do Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle
da Climatizagdo (PMOC) com Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), caso a quantidade
de BTUs seja acima de 60.000.

Legenda: NA - Ndo se Aplica

e Embalagens para Autoclave: Campo de tecido de algodao duplo integro e sem
cerziduras; papel grau cirdrgico, papel crepado, manta de tecido ndo-tecido, tyvec.

e Artigos Autoclavaveis: Instrumental cirdrgico, tecido, silicone, ceramica, motores
blindados, vidro e liquidos.

Inspetor Sanitario/Matr.: Inspetor Sanitario/Matr.:

Recife, de de 20

Versdo 1.22
(19/07/2022)
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